


Interpretacja wyniku

Wynik negatywny – brak wykrywalnej ilości przeciwciał HIV: pojawie-
nie się jednej czerwonej linii w obszarze kontrolnym (C), przy braku 
linii w obszarze testowym (T).
Wynik pozytywny – obecność wykrywalnej ilości przeciwciał HIV: 
pojawienie się dwóch czerwonych linii w okienku wyniku - jedna
w obszarze kontrolnym (C), druga w obszarze testowym (T).
UWAGA: Nawet jeśli linia w obszarze testowym (T) jest jaśniejsza od 
linii w obszarze kontrolnym (C) wynik jest pozytywny. 
Wynik błędny: jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna 
linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy 
braku linii w obszarze kontrolnym (C) - wynik jest nieprawidłowy. 
Należy ponownie wykonać test wykorzystując nowe opakowanie.

Uwagi i środki ostrożności

Zestaw ten może być używany tylko do badań diagnostycznych 
in vitro, tylko i wyłącznie do badania próbki krwi – testowi temu 
nie należy poddawać żadnych innych płynów ustrojowych 
ludzkiego ciała. 
Zestaw testowy musi być przechowywany w temperaturze pokoj-
owej, aby zapobiec dostaniu się wilgoci. Jeśli opakowanie foliowe 
jest uszkodzone, zestawu nie należy używać.
Jeśli zestaw testowy zostanie otwarty, należy go wykorzystać tak 
szybko, jak to tylko możliwe, by uniknąć dostania się do niego 
zbyt dużej ilości powietrza, co może skutkować powstaniem 
wilgoci i uszkodzeniem testu. 
Zestaw testowy jest jedynie produktem służącym do pierwszego, 
podstawowego badania. Każdy otrzymany wynik powinien być 
potwierdzony innymi metodami.
Odczytując wynik należy ściśle trzymać się wymagań czasowych 
podanych w instrukcji obsługi.
Zestaw ten może być stosowany wyłącznie do diagnostyki 
jednorazowej in vitro. Nie należy go używać ponownie.
Zestaw testowy nie może być używany po upływie terminu 
ważności. 
Zestawu testowego nie wolno zamrażać ani wystawiać 
bezpośrednio na działanie promieni słonecznych. 
Opakowanie z zawartością przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
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